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自动发药机采购需求
	一、基本要求

	1. 能解决零售药品全天候的药品销售问题；解决药品零售中的分散布置统一的信息化管理问题；满足民众对全天24小时自助购买药物的需求。

	2. 整套设备由药品储存系统、药品发放传送系统、药品自助购买领取操作终端和软件管理系统组成。

	3. 设备发药模式：机械手吸附发药。（提供实物照片）

	*4.设备取药口为封闭式设计；取药门具备向上或向下开闭，一人开闭一次，确保发药准确性。（提供实物设计照片）

	5. 可进行药品的名称、批号、效期、基数、使用数量、实时库存、计价录入、生成处方等信息记录，并可进行数据统计、查询、分析等。

	二、设备硬件要求

	1. 设备的药品储存能力：≥150个品种药品,≥2000盒/瓶。

	*2.设备占地面积≤1.5m2。（提供实物测量数据图片）

	3. 设备主机具备温湿度记录功能，远程温湿度异常报警。

	*4.处方药品采用机械手吸附逐盒发放，保证100％的出药准确。（要求提供设备多角度工作照片证明）

	5. 独立储存药槽能提供≥20种规格用于适合不同大小的药品。

	6. 设备具备储存、发放盒装药和瓶装药功能。（要求提供设备不同时刻的多角度工作照片证明）

	7. 设备具备发药自动复核系统，可对所发出的每一盒药品的品种、规格进行自动逐盒视觉复核，并自动记录复核过程。（要求详细解释原理，提供相应设备不同时刻连续逐盒核对药品的的工作照片证明）

	8. 设备具备自动排除有发药差错的药品，确保发药的准确性。

	9. 发药速度：≥300张处方/小时。

	10.设备支持远程药师进行发药核查和用药咨询。

	11.设备支持处方药和非处方药取药功能。

	12.药品出口具备出货成功提示功能。

	◆13.药品出口具备自动控制闸门，可在确保发药准确后自动打开闸门，方便患者拿取放发准确的药品。（提供设备操作视频图片并提供视频备查）

	*14.设备取药口具备自动消毒功能。（要求说明自动消毒方式和实现原理）

	15.设备操作显示器≥20英寸。

	三、设备软件要求

	1. 与医院HIS系统对接功能，确保处方缴费完成后扫描取药。(HIS系统对接，产生费用，由医院承担。)

	2. 具备药品分类界面。（提供界面图示）

	3. 可定制具备人体导航界面，可根据药品作用的人体部位对药品进行划分，便于患者依病情查询药品。（提供设备操作视频截图）

	4. 具备药品的品名、规格、金额界面。

	◆5.具备软键盘便于药品名称输入。（提供界面图示）

	6. 软件可定制具备药品全方位动画功能。（提供多角度设备操作视频截图）

	7. 设备具备库存管理、严格按医嘱取药功能，能实现药品的批号效期管理。

	8. 提供医嘱取药和主动取药等方式，严谨取药流程，方便药品追溯。

	9. 支持药品名称的首字母快速取药。

	10.提供查看药品库存。

	11.提供查看取用和补充记录。

	12.提供药品消耗统计。

	13.提供查看药品供应商、生产日期和效期。

	14.提供数据统计报表服务，可根据需要打印报表。

	*15.质保期不少于一年，免费提供不少于一年本地化售后服务，包括相应耗材等。



